






Daze doouiBsntatie varvangt da uitgava -van vroa^ re datum an gaaft tavana'de 
varachlllen' t.o.v. vroagara ultvoaringen van da (M 2307 , 



Door ffloailijlcheden bij de vervaardiging van onderdalan aijn da apfaratan 
ait verachlllende seriea van da GU 2307 niat ataeda mat daealfda ondar- 
delen uitgevoerdf tarwijl oo)c tclaine ondarllngv varsohillen in de aohalca- 
Xing voortcomen. 

Tanainda bij reparatia an opniauw afregalen van da^a appa:i‘atan gaan moai- 
Xijichadan bij bet baatelleu van ondardelbn ta icrijgen wordan in daze do- 
ousentatie bat acbenai de lijat met ondardeXen alsmede da de abet ref fpnda 
'^beeohri jvlng gegeven» zoals daze voor de laatste uit veering gelden. Alla 
apparaten CM 2307 tcunnen biermedae worden garaViddprd bij vooricomende repa- 



ratiea. 
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Do worlcing van d«2s toongenarator baruat op intarfaxentie van 2 bofo ga- 
neiatoreno Do oaeillatox B3 (£P6lf) iral)ce ala triode ia ^echaiceldj 1 b 
door C2 af to atammen van 100 IcHz kHz. Da opgawakte spanning over 

S8/C7( wordt, in plaata van via ean weerstand, zoala in vroegere echake- 
lingen, via de oondenaator C43 toegsvoerd? Het triodedeel van 32^ BDH42, 
vTosgexe uitvoexingan SCH2l) is een noxmaal texuggakoppelde oec..lla- 
tor, frequentie regelbaax set Cl van 100-14.1' kHz, vaarvan het stuurrooe- 
ter g1 intern met g3 van het hezode gedeelte ie verbonden. 

Er vindt n>i ean multiplioatieve menging plaata, waaxbij verechil - reepn, 
eomfreguentiea, en haratoniBche Mervan, van de oeoillator frequantiee van 
B2 en B3 ontstaan. Be eparmingen met de vexsohilfrequentiaa (0»1^ kHz 
en 0-1000 Hz) woidan door het filter 510-512, C9, CIO, C21-C24 geeelao- 
teerd. Beze h.f. spanning vordt via C2^ naax HI gevoerd; (parallel vaar- 
aan H3, in de vroegere uitvoeringen ontbreekt B3)<> 

Het 13 naar xeohts wordt de spanning van HI afgenomen en aan g1 van 31 
^^toegevoexd(op het aaneluitplaat je aan de aohterzijde met "oso," eangege- 
H/Ven). Het naax linka kan aan R7-H8 een l.f. spanning toegsvoerd wor> 

I den, (aanduiding Ajopl. ) 

* Continu regeling van de L.F, uitgangsspanning vindt plaat'e met HI. 

Yoor Juiete ijking van de schaal van HI is het noodzakelijk dat de, in 
de lijst van eleotxieohe ondexdelen opgegeven potentiometer en de hierby 
behorende (glanzende) tekstplaat (zie meohsnisoha etukli^st) tezamen wor^< 
den gemonteerd. 

Ale machanlBche nuliudicatie van Hi is een putjs in de tekstplaat aange- 
bracht* 

In vroegere uitvoeringen is 4n een andere tekstplaat een andere po- 
tentiometer R1 toegepaato Wanneer B1 vervan^n most woiden en een zeer 
nauvkeurlge ijking wordt varlangd le hat noodzakelijk bovenger.oemde 
oombinatiB to aontex-en. 

Het aan g1 van Bl toegevoerda signaal wordt veraterkt op H18 teiv.ggevon- 
den en via het filter C42, R62, C29, S19 sn B20 aan g1 van B4 toegevoerd. 



i[ 



Voor da funetie van 11, 12 en 13 zle de gebruiksaanwi jziug. 

Teneinde de frequentiekarakteriatiek zo lineair mogelijk te laten verlo- 

peh is tagenkoppsling toegepaat, en wel op verechillende maniereng 

,1. Yia h66f ££7f wordt de anode van B4 met de kathode van Bl verbW- 

den. Be geve'nate tagenkcppellng wordt met H67 ingeeteld(zie afragelvooroihrjjl.'i 

2. Be spoel bl3 la via B26 met hat knooppunt B14/H13 verbonden. 

Be weerstand B15 la gaehunt door C27 4 EI 6 , waardoor bij hogere fre- 
quentiee minder tagankoppaling optraadt. 

3. In de stand V van 11 la de anode van B4 via C33-C32 verbonden met 
het feiooppunt 

Do nul-indioator Bl werkt *1* trolgti 

De schermrooaterapanning wordt door het filter E17/028 afgevlafct, Bi;j 
vi eoel spanningen aan g1 van ea. 1^ kHz an lagor la.de afvlakking onvo- 
doende. zodat een breedta variatie op het aoherm van de nulindi- 
oator ziohtbaar i«. ket B2 {B240t4 atsan jparallol ean 56} wemt «te oaoii- 
latie frequantle van.lE^ en hlesbtede da veraohilfrOQ.uentia van . ; ^ 

B2 en B3. Het da ooodeneatoren Cl On C2 ob nul la dua met B2 an da indiea<^^ v 
tor van Bl de nulinterfemitie la te »t*men. f 



zin eoiomi^ appaxatan is abu«l«v«li|lb k!i^ 
nl. oodenuionar 48 406 20/338^ ©#•♦ 



..oondon^tor gemontent^);' 



toI^|■,.:;'iian^ roodb'jnilne fcleu#- 



ondorksnnan haeft onvoMoonda Isolati* «Wi|»Tatan4i fborkomende gevall 
dezs vervangen door 46 601 20/3S^, walks in de Xl}et van elaetriaoto os- 
derdeien wordt geno.««ia en welke aan ds klaur van het llchaam nl. oxan^a, 






en de twee aansluit^.ngen hiar«p Is ta ondorkennen. 
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COMJBOLB 

irgBBKIIKf Blj 220 V, onljelaat, 70 ml 
' Bij 220 V, belaBt,200 ml 

spiMnroiflg 

+ C39 t*o.V. chaaaia 2^5 V 
- C38 t.o.v, ohaaala 55 V 
ltBl/kB2 t.o»v. chaaaia 2 V 
tB4 teo.v. ohaasia 5 V 

THTUU^ DEE OSCILLlTOaSS 

Hi op max. R2 in midden, 11 op verzwatefcer, 12 IsymuBBtriach, 13 op li, Cl 
en C2 op nuX.' 



a. Ifrej^len B2 

(Topvexbinding glB2 los maicen en hierop een eignaal van lOO IcHz van een 
hulpoaoillator aaneluiten glB3 aan ohaeeie leggen. 

J)e Sitgangeklemmen Bul-Bu2 op de vertioale 

graaf aanaluitan. Met C8 de frequentie van de oaoillator Cl, C8, ^/S? 
op 100 kHz inatellen. Bij juiate inatelling ie de vertioale amplitude op 
het aoheim nul (horizontale lijn). 

Ifpegelen B3 

Tonaanaluiting Vaii B2 weer vaatmalcan en hulpoaoillator verwijderen* 
irSSir C5 bijna uit en C6 in het midden. Bu3-Bu4 met buievoltmeter verw 

Cl*orim*Jwurige frequentie inetellen b.v. 2 kHz. Voltmeter en oeoillo- 
gmaf sullen nu een uitelag geven. Vervolgene met C3 op meximale uitalag 

£r*eidraaien van 02 naar recbts moet deaa uitelag ecnatant blijven. la 

dlt niet het geval dan C3 iete indraaien. 

. Vervolgene Cl en C2 op nul van de aohaal plaataen en 07 verdraaien toi ae 
amplitude op de buia nul ie (horiaontale lijn). De oeoillator f^quentie 
van 1*3 ie dan afgeregald op 100 kH», zonodig wordt C46, parallel aan C?, 

KagMn of^linfcaom- an reohtac® draalen van B2 vanuit de middenatand even- 
veal fraquentiavariatie gaaft. 

Bventuael bijetellen met C8, 



uiTQisQSSPiimHirQ 



Cl op 2 >H« an mat C4 de uitgangfsapanning variearen (grenzen > 12 V en 
<32 V), dnema efragalen op 15 V. 



iHsray^^ ^ ;• 

Cl .» 02 m% C| d. iMtrtW. 

oat 31. KVK2 of K3-K4 verblnderi me* df iftgeng vaii de verti<mle | 

key van een oaoillograaf. Slgnaal van TOOtt-Bn ^ 

Cl de frequentiea geli^k maken ^etilatainde elUipa)* Maaejou flguread . 
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.4. CM ^307 

Ditzalfda berhalan voor 2»-l5 icHa, 

.ISSTErXEiN 02 

a. Cl op nul C2 op 100C Hz inetellen on set C^ de oaoilXator frequentia 
instellen tot da ui tgangaapanningsapaaning 1000 Hz is; zodat wear aen 
etilstaande ellipa ontstaat. 

b. Cl op nul 02 op 30 Hz instellen. 30 Hz - signaal ala tijdbaaia aigna&l 
todroeren en met C6 weer inatellan op stilstasnde ellipa. 

c. Cl op nul C2 op 300 Hz instellen 300 Hz eignaal ala ti jdbesi esignaal 
toevoeren en met 07 weer instellen op stiletaandsellipa. 

Vervolgena de punten at b en c berhalen tot de schaal goed geyitt ie. 

A, OHBBRDOOBLJUiyFILTEB 

1. 01 op minimum (linkeom). g151 verbinden met ciiaesle. £1 op maximum. 

09 trimmen op minimum E<,F, spanning (IOO IcHz) aan g15l, te mateu met 
Qt 6003 - GM 6006 - QU 6 U ^ 6 . 

. 02 op maximum. Hu OlO afregelen op minimum H.F. spanning (II3 kHz) aan 
gIBl. 

3* C9 en 010 aflakken. 

CONTROLS PJgEqJMTlE KAHAKTSHlSTiaK 
Voor freguentjea IOOO-16OOO Hz . 

Al Op verzwakker X2 op as/mmetriscb, A3 op x1,B1 maximum, CM 6003 ver- 
binden met KI~H2. 

I Cl op nul, C2 op 1000 Bz, uitgangsspanning met R1 op 10 V inetellen. C1 
[varieren van 0-1 5 kHz. De uitgangeapanning mag dan max. 2/5 varieeren. 

C. Freouentie tatTaktaristiek 

Bijte grote variatia met H16-C27 corrigeren. 

Vi^ylaging van R16 en(of) vergroting van C27 geeft oeer spanning voor hoge 
I ( jaquentiea. Oroter waarde van RI6 en(of) kleinere waarde van C27 geaft 
apasning voor hoge fraquentiea. 

])'. 

j« ypor frecuentiea 3O-IOOO Hz 

|ll[et Cl op nul en G2 op 1000 fiz uitgangaepanning instellen op 10 V. Siaama 
C2 Varieeren van 1000-30 Hz, De spanning moet nu binnen 2 % constant bljj- 
|v^n (in te atellen mst R67). 

ilidlan 30 Hz da spanning te hoog ia dan B67 verklalnen an oragekaexd. 

I E<’ Yoor uit gangs spanning 30 Volt 

A1 Op 30 V, tuaaen Kl an K2 weeratand 0,1 HQ aanelulten C2 op 1000 Ebt, Cl 
v^riaeran van 10 kHz tot 15 kHz» Met 032 (50-120 pF) da uitgangaepanning , 
van 10 kHz - 13 kHz constant maken, 

. tt-’ : - 

'Het R51 da brom op minimum brengen. Hleibij Cl en 02, ep 0 B2 op mil 
iiiterferentie ingeateld, A1 op varzwalcicer en 12 op aagnuietl^aoh. Te mten 
aan K1-K2 of K3-K4. 
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MECflANlSCHE STUKLIJST 
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10/El OK 

10/C12K 

10/C15K 

IO/EI 8 K 

10/D22K 

10/C27K 

10/T33K 

10/C220K 

lO/ElOOK 

22/100 

IO/LI 2 OI 

02/47 E 

O2/56E 

O2/68E 

02/62E 

Ol/lOQE 

01/3 20B 

IO/T 47 OK 

01/1 K06 
O5/33B 

p/lOE 

11/12,5+12,5 

11/25+25 

11/25+25 

lO/BlOK 

lO/BlOOK 

20/3E3 

20/8E2 

20 / 8 E 2 

10/22E 

IO/ 27 E 

IO/ 39 E 

IO/47B 

10/5 6K 













